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Auszug aus den Unterlagen der

Informationsveranstaltung fir Inverkehrbringer von

Huftprotektoren vom 26. November 2009

1.1 Personliche Meinung der Testperson 9
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1A1 PD Care GmbH Unisex 4 | Durch die satte Passform vermittelt die | Etwas mihsam, die Hose 5
Schaumstoff in weiss Hose ein gutes Schutzgefihl. hinaufzuziehen. Vor allem wenn sie
Kunststoffhaut Sympathischer, einfacher, praktischer frisch gewaschen ist, sitzt die Hose recht
Modell Standard Schnitt und gute Baumwollqualitat. Gute | satt. Das Einsetzen der Protektoren in
01-2151 Passform auch nach langerem Tragen. | die Funktionshose erweist sich als eher
Dieses Huftschutzsystem darf zu den miihsam, ist jedoch Ubungssache.
besten gezahlt werden.
Aufschlussreiche Beschreibung im
Prospekt wie das Einsetzen und
Entfernen der Protektoren zu handhaben
ist.
1B.2 PD Care GmbH Unisex 4 | Durch die satte Passform vermittelt die | Etwas mihsam, die Hose 5
Schaumstoff in weiss Hose ein gutes Schutzgefihl. hinaufzuziehen. Vor allem wenn sie
Kunststoffhaut Sympathischer, einfacher, praktischer frisch gewaschen ist, sitzt die Hose recht
Modell Extra-Soft 01-2256 Schnitt und gute Baumwollqualitat. Gute | satt. Das Einsetzen der Protektoren in
Passform auch nach langerem Tragen. | die Funktionshose erweist sich als eher
Dieses Huftschutzsystem darf zu den miihsam, ist jedoch Ubungssache.
besten gezahlt werden.
Aufschlussreiche Beschreibung im
Prospekt wie das Einsetzen und
Entfernen der Protektoren zu handhaben
ist.

1 = schlechteste Wertung / 5 = beste Wertung
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7.4 Personifizierte Resultate Personifizierte Resultate
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Test-Nr.: 1A. 1 2 Hersteller: PD Care
»Modell Standard MS (01-2151)%
Unisex weiss, Standard mit Elast, Protektor weich Standard (MS), einsetzbar

» Wie beurteilen Sie die Funktionshose dieses Hiiftschutysystems gesamthafi gesehen?
Test und Resuitat der Empa vorbehalten!

O sehr gut

O gut

0 es geht

O nicht gut

(J gar nicht gut

» Was hat Ihnen an diesem Hiiftschutzsystem gut gefallen / nicht gut gefallen?

Positiv:

Durch die satte Passform vermittelt die Hose ein gutes Schutzgefiihl. Sympathischer,
einfacher; praktischer Schnitt und gute Baumwollquatitit. Gute Passform auch nach lingerem
Tragen. Dieses Hiiftschutzsystem darf zu den besten gezihlt werden.

Negativ:

Etwas mithsam, die Hose hinaufzuzichen. Vor allem wenn sie frisch gewaschen ist, sitzt die
Hose recht satt. Positiv dafiir ist, dass die Hiifiprotektoren beim Tragen weniger verrutschen.
Das Einsetzen der Protektoren in die Funktionshose erweist sich als eher mithsam, ist jedoch
Ubungssache.

Prospekt:

Aufschlussreiche Beschreibung im Prospekt wie das Einsetzen und Entfernen der Protektoren
zu handhaben ist.

» Wiirden Sie dieses Hiiftschutzsystem empfehlen oder gar fiir sich selbst erwerben?

0 ja sehr

Oja

[0 eventuell

O nein

0 nein gar nicht

» Wenn nein, warum wiirden Sie dieses Hiiftschutzsystem nichs kaufen? —

» Datum
1. Juli 2008
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